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ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJASNIEN NA ZAPYTANIA WYKONAWCOW
W POSTEPOWANIU
na zakup wraz z dostawg jalowych, jednorazowych. zbiorczo zapakowanych zestawow, wstepnie
przygotowanych (odpakowanych) materialow i akcesoriow niezbednych do operacji zaémy metoda
fakoemulsyfikacji wraz z uzyczeniem aparatu do fakoemulsyfikacji i witrektomii przedniej
Nr postgpowania EZ/215/73/2014

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamoéwien
Publicznych Zamawiajacy nie ujawniajgc zrédla zapytania, przekazuje tresé¢ ztozonych w toku
postgpowania zapytan wraz z wyjasnieniami.

Pytanie 1. Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na dostarczenie aparatu do fakoemulsyfikacji o nastepujacej
charakterystyce:

Parametr I Wartos¢ ]
& b e ~_ Fakoemulsyfikacja
l Gtlowica ultradzwi¢kowa: ruch tipa | Czestotliwos¢ 37.5 -39.5
jednoczesnie w dwoch kierunkach kHz
e (elipsa)
2| Regulacja mocy ultradzwigkow 0-100% krok S %
3 | Modulacja pracy glowicy | Praca ciagla, impulsowa,
m ultradzwigkowe;j burst
4 | Pompa perystaltyczna Przeplyw regulowany w
b+ i IR ¥ zakresie 0-60 cm’ RS
Podcisnienie regulowane
w zakresie 0-650 mm Hg |
5 | Pompa Venturi Podcisnienie regulowane
w zakresie 0-600mmHg |
6 | wybor pompy w trakcie zabiegu: Mozliwos$¢ przelgczania /
wyboru pompy w trakcie
N Rad WA e gt zabiegu
7 | Mozliwos¢ uzywania tipow: Proste, zagiete
B | Modul Irygacji / Aspiracji
1 | Pompa perystaltyczna Przeptyw regulowany w
zakresie 0-60 cm’
Podcisnienie regulowane
= , W zakresie 0-650 mm Hg
2 | Pompa Venturi Podcisnienie regulowane
ol s .| wzakresie 0-600mmHg | |
3 | wybér pompy w trakcie zabiegu: Mozliwos¢ przelgczania / |




wyboru pompy w trakcie
zabiegu
- C | Witrektomia przednia 2 b ooy
1 | Pompa perystaltyczna Przeplyw regulewany w
E zakresie 10-60 cm’
Podcisnienie regulowane
w zakresie 0-650 mm Hg
2 | Pompa Venturi Podcisnienie regulowane
w zakresie 0-600 mm Hg
3 | Naped noza pneumatycfny .
4 | Regulacja szybkosci ci¢g¢ noza w 50 — 2500 cige/ minute
zakresie
5 | Regulacja sekwencji Irygacja/Aspiracja/Cigcie
lub
I Irygacja/Cigcie/Aspiracja
D | Diatermia
1 | Diatermia Bipolarna |
2 | Regulacja mocy 5-100%
3 | Moc maksymalna 8.5W B
E | Inne 5
] | Konsola zintegrowana ze statywem
jezdnym L
2 | Taca na narzedzia Zintegrowana o
| regulowanej wysokosci i
polozeniu )
3 | Statyw kroplowki Programowany,
zintegrowany w konsoli |
| 4 VZgsiame __ Sy 240 VAC, 50 Hz i
5 | System przeciwdzialajgcy efektowi programowalny
surge

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2. Czy Zamawiajgcy dopusci aparat do fakoemulsyfikacji nie wyposazony i spie

wspolpracujacy z glowicg do implantacji soczewek wewngtrzgatkowych? Pozostala konfiguracja

bez zmian.

Odpowiedi: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 3. Przygotowanie zestawu operacyjnego wg. specyfikacji Zamawiajgcego zajmuje okolo 8
tygodni. Czy w zwiazku z tym Zamawiajacy zgodzi si¢ na dostarczanie przez okres pierwszych 8
tygodni zestawu operacyjnego o nastepujacym skladzie oraz charakterystyce:

Jalowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw wstepnie
przygotowanych (odpakowanych) materialéw i akcesoriéw niezbe¢dnych
do operacji zaémy metodg fakoemulsyfikacji w sklad ktérego wehodzg:

1 | Oblozenie pacjenta z folig adhezyjng oraz szt/op
dwiema kieszonkami odpltywowymi 140 x 160
W K PN I RO R St <o S 821 . § AR TSAE 1 MRS
| 2 | Saczki Iszt/op.

2



Mikrogabki I'szt/op. s
Recenikpapierowy | 3szop
| Przylepce 1,3 x 10 cm 1szt/op.
Gaziki 5 cm x 5 cm Sszt/op.
Opatrunek na oko 1 sz1/0p
Fartuch rozmiar M 2szt/op
Fartuch rozmiar L 1szt/op
10 | Ostonka na oko plastykowa 1szt/op.
11 | Strzykawka2ml e 2sztfop |
12 | Strzykawka 10 ml 2szi/op
13 | Kubeczek 120 ml 1szt/op.
14 | Kieliszek 60 ml 1szt/op.
15 | Noz slit 2,6 mm i | lszt/op SR
16 | Noz side port 1,2 mm DB 1szt/op
17 | Cystotom 25G lszt/op
18 | Okrycie stolika 140x140 cm § i e eSS
19 | Kaniula do hydrodyssekeji 25G 1szt/op.
20 | Kaniula 27 G Iszt/op
21 | Kaniula do komory przedniej 25G | lszt/ep
Osobno zapakowane:
| Kaseta jatowa, jednorazowa z drenami 1szt/op
kompatybilna z oferowanym aparatem do
| fakoemulsyfikacji i
Osobno zapakowane: Ik i e
Tip 21G prosty. scigty pod katem 30 stopni, Iszt/op
wielorazowy (9 s b
Osobno zapakowane: R &
Plyn BSS w butelce szklanej o pojemnosci 500 Iszt/op
ml.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie 4. Czy Zamawiaj
wstepnie przygotowanych

zaémy metodg fakoemulsyfikacji w formie czterech (4) opakowan {j:

1) Kaseta jatlowa, jednorazowa z

fakoemulsyfikacji
2) Tip 21G prosty, $ciety pod katem 30 stopni, wielorazowy
3) Plyn BSS w butelce szklanej o pojemnosci 500 ml

4) Pozostale akcesoria wedtug ponizszej tabelki (z wylaczeniem przedmiotow wymienionych

w punktach 1-3 powyzej)

' Oblozenie pacjcntazﬁﬂﬁzﬁﬁéiﬁna [ 1sat/op |

Jalowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw wstepnie j
przygotowanych (odpakowanych) materialow i akcesoriow

niezbednych do operacji zacmy metod3 fakoemulsyfikacji w sklad
ktorego wehodzg:

oraz dwiema kieszonkami
odptywowymi 160 x 120 cm, apertura

acy wyrazi zgodg na dostarczanie zbiorczo zapakowanego zestawu
(odpakowanych) materialow i akcesoriow niezbednych do operacji

drenami kompatybilna z oferowanym aparatem do



10 x 10 ¢m z folia chirurgicz_hq oraz
torebkg na plyn

2 Saczek 16 cm 1szt/op.
3 oblozenie stotu operacyjnego 140 x .
g 150 cm & i A
4 Mikrostrzatki celulozowe 6szt/op.
5 Recznik 32 x 34 cm 3szt/op
6 Gaziki 7.5 cm x 7,5 ecm 10szt/op.
7 Fartuch rozmiar XL 3szt/op =
8 . Oblozenie podiokietnikow 75 x 35 ¢m 2szt./op
z tasma
9 Oslonka na oko plastykowa 1szt/op.
10 Strzykawka 2.5 /3 ml 4 szt/op
11 Strzykawka 20 ml luer-lock Iszt/op e
12 Strzykawka 20 ml luer Iszt/op Tl bR
13 Opakowanie zestawu / oblozenie 1 szt./op
stolika operacyjnego 120 x 150 ¢cm
14 Kaniula 18 G 1,2x 40 mm 1 szt./op
15 Noz slit 2,2 mm, bevel - up, z 1szt/op
powierzchnig przeciwodblaskowa Ll L e
16 Noz side port | mm lszt/op
47 Cystotom 25G b Iszt/op
18 Kaniula irygacyjna 20G
19 Kaniula do hydrodyssekeji 27 G ze Iszt/op.
splaszczong koncowka
1 20 Przylepiec jalowy 12 x 100 mm 3 paski/op
21 Tupfer do mycia pola operacyjnego 2 szt.Jop
(okoto 2 x 2 cm)
22 Peseta do mycia pola operacyjnego, 1 szt./op
] plastikowa P

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.
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