Krosno, dnia 27.10.2015 roku

Do wszystkich uczestnikow postgpowania
(www.krosno.med.pl)

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJASNIEN NA ZAPYTANIA WYKONAWCOW
W POSTEPOWANIU

na zakup wraz z dostawg sprze¢tu jednorazowego do zabiegéw endoskopowych
Nr postepowania EZ/215/107/2015

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowien
Publicznych (t. j. Dz. U. 2013 poz. 907 z pdzn. zm.) Zamawiajacy nie ujawniajac zrédla zapytania,
przekazuje tres¢ ztozonych w toku postgpowania zapytan wraz z wyjasnieniami.

Pytanie 1. Czy Zamawiajacy w ramach poprawy konkurencyjnosci wyodrebni z pakietu nr 1 do
odrgbnego pakietu np nr 1 A w pozycji 1 i dopusci samorozprezalny, metalowy stent do
protezowania drég zélciowych dostgpny w wersji niepokrywanej i czgsciowo pokrywanej (stent
pokrywany z niepokrytymi koficami),widoczny w catosci w promieniach RTG; stent zamontowany
na zestawie wprowadzajacym srednicy maksymalnie 9Fr. wprowadzany po prowadniku 0,035 o
dlugosci 450cm; istnieje mozliwo$¢ otwierania i zamykania stentu na zestawie do min. 75% jego
dlugosci i zlozenia zestawu do pozycji wyjsciowej; zestaw wprowadzajacy powinien posiadaé
markery RTG pozwalajace na kontrole stopnia uwolnienia stentu oraz jednoznaczne okreslenie
punktu, po przekroczeniu ktoérego nie jest mozliwe zamknigcie stentu; wymagana $rednica stentu
10mm i dlugosci 4cm , 6cm , 8cm. 10Cm?

Odpowiedz: Tak.

Pyt. 2. Czy Zamawiajacy w ramach poprawy konkurencyjnosci wyodrebni z pakietu nr 1 do
odrebnego pakietu np nr 1 A w pozycji 2 i dopusci samorozprezalny, stent nitinolowy z
platynowym rdzeniem do protezowania drog zélciowych w wersji catkowicie krytej dedykowanej
do tagodnych zwezen drog zolciowych (mozliwo$¢ pozostawienia implantu w ciele pacjenta przez
12 miesi¢gcy po zalozeniu, z jednoczesng mozliwoscia wczedniejszego usunigcia wg wskazan
lekarza); stent widoczny w catosci w promieniach RTG, z pgtlg do repozycji; stent zamontowany na
zestawie wprowadzajgcym S$rednicy maksymalnie 9Fr. wprowadzany po prowadniku 0,035 o
dlugosci 450cm; istnieje mozliwo$¢ otwierania i zamykania stentu na zestawie do min. 75% jego
dlugosci i1 zlozenia zestawu do pozycji wyjsciowej. Zestaw wprowadzajacy powinien posiadaé
markery RTG pozwalajace na kontrole stopnia uwolnienie stentu oraz jednoznaczne okreslenie
punktu, po przekroczeniu ktoérego nie jest mozliwe zamknigcie stentu. Wymagana srednica stentu
10mm i dlugosci 6cm, 8cm, 10cm?

Odpowiedz: Tak.

Pyt. 3. Czy Zamawiajacy w ramach poprawy konkurencyjnosci wyodrebni z pakietu nr 1 do
odrebnego pakietu np nr 1 A w pozycji 3 i dopusci samorozprezalny stent do protezowania
nienowotworowych zwezeni przetyku wykonany z siatki z tworzywa sztucznego, pokrywany na
calej dlugosci tworzywem silikonowy, posiada markery na obu koncach i w jego $rodku widoczne
w endoskopii i w obrazie RTG; stent ma mozliwos$¢ repozycji oraz usunigcia w okresie do 6



tygodni od momentu implantacji dlugo$¢ stentu 80-140 mm, dostepne $rednice 20/26, 24/30, 28/34
mm?
Odpowiedz: Tak.

Pyt. 4. Czy Zamawiajacy W ramach poprawy konkurencyjnosci dopusci w pakiecie 2 szczypce
biopsyjne do endoskopéw gietkich (gastroskop , duodenoskop, kolonoskop) do kanatu roboczego
ér. 2.8mm , jednorazowe , w osltonce hydrofilnej; koficowka szezypiec z lyzeczkami o §r.2,3mm-
2.4mm owalnymi, z okienkami, z bolcem lub bez bolca, pokrywane lub nie, ze szczeka uzebiona
lub standardowa (do wyboru przez zamawiajacego) o dlugosci ok. 230Cm?

Odpowiedz: Tak.

Pyt. 5. Czy Zamawiajacy W ramach poprawy konkurencyjnosci wyodrebni z pakietu nr 4 do
odrebnego pakietu np nr 4 A w pozycji 1 i dopusci klipsy hemostatyczne do klipsownicy,
standardowe, rozwarcie do 12mm, dtugosé ramion klipsa 7 mm, 40 sztuk w opakowaniu?
Odpowiedz: Nie.

Pyt. 6. Czy Zamawiajacy W ramach poprawy konkurencyjnosci wyodrebni z pakietu nr 6 do
odrebnego pakietu np nr 6 A W pozycji 1 i dopusci protezg przetykowa nitinolowa pokryta
silikonem z obu stron z mechaniczng rekojescig umozliwiajaca pracg w obie strony, mozliwos¢
rozwijania i chowania protezy do koszulki, repozycjonowania w czasie jak i po rozlozeniu protezy,
w rozmiarach 8cm, 10 cm, 12 cm, 14 cm; cewnik wprowadzajacy 8 mm, prowadnica di. 260 cm,
metalowa z migkkim koficem do protez przetykowych?

Odpowiedz: Nie.

Pyt. 7. Czy Zamawiajacy W ramach poprawy konkurencyjnosci dopusei w pakiecie 8 szczypce
biopsyjne jednorazowego uzytku do endoskopow gigtkich (gastroskop, kolonoskop ) do kanafu
roboczego 3,2mm o $rednicy lyzeczek 2,8 -3,0mm, dlugo$¢ robocza 180 cm lub 230 cm (do wyboru
przez Zamawiajacego) z mozliwoscia biopsji stycznej, W ostonce z tworzywa sztucznego, pokrytej
substancjg hydrofilng z markerami do oceny odleglosci, z igla lub bez (do wyboru przez
Zamawiajacego)?

Odpowiedz: Tak.

Pytanie 8. Pakiet nr 1. Czy Zamawiajacy dla zwigkszenia konkurencyjnoéci skiadanych ofert
dopusci zlozenie osobne] oferty na pozycje 1 Pakietu nr 1 i zaoferowanie samorozprezalnego,
metalowego stentu do protezowania dr6g z6lciowych dostgpnego W wersji niepokrywanej i
czgéciowo pokrywanej ( stent pokrywany z niepokrytymi koficami ), widocznego w promieniach
RTG i ze znacznikami RTG na koricach i posrodku stentu, z mozliwoscia otwierania i zamykania
stentu na zestawie do 50% jego diugosci i ztozenia zestawu do pozycji wyjsciowej, $rednica stentu
8mm i 10mm, dhugosdcei: 3 cm, 4 cm, 5cm, 6cm, 7 cm, 8 cm, 9 cm i 10 cm, pozostale parametry
zgodne z opisem.

Odpowied?: Zamawiajacy wyraza zgode na wydzielenie pozycji 1 do osobnego pakietu.
Zamawiajacy nie dopuszcza stentu do_protezowania droég z6lciowych wedlug powyzszych
parametrow.

Pytanie 9. Pakiet nr 2. Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie szczypiec w oslonce plastikowej, z
funkcja uchylna tyzeczek, pozostale parametry zgodne 2 opisem.



Odpowiedz: Tak.

Pytanie 10. Pakiet 3 . Czy Zamawiajagcy w Pakiecie 3 dopusci zaoferowanie protez do drog
z6lciowych wykonanych z PEA wygietych lub z zagigciem dwunastniczym, o dtugosciach migdzy
listkami 50 mm, 70 mm, 90 mm, 120 mm i 150 mm, o srednicach wewngtrznych z tolerancjg +/-
0,2 mm i powierzchni przekroju z tolerancjg +/- 0,4 mm?, pozostale parametry zgodne z opisem.
Odpowiedz: Nie.

Pytanie 11. Pakiet nr 4. Czy Zamawiajacy dla zwigkszenia konkurencyjnosci skladanych ofert
dopusci zlozenie osobnej oferty na pozycje 1 Pakietu nr 4, klipsy pakowane po 20 sztuk.
Odpowiedz: Nie.

Pytanie 12. Pakiet nr 10. Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie zestawu PEG o rozmiarze 24Ch,
z cewnikiem przezroczystym 80 cm, pozostale parametry zgodne z opisem.
Odpowiedz: Nie.

Pytanie 13. Dot. pakietu nr 2. Czy Zamawiajgcy wymaga, aby szczypce biopsyjne w czesci
dystalnej cewnika byly ze znacznikami ulatwiajacymi orientacj¢ potozenia?
Odpowiedz: Nie.

Pytanie 14. Dot. pakietu nr 8. Czy Zamawiajacy w celu poprawy konkurencyjnosci zgodzi si¢ na
zaoferowanie szczypiec biopsyjnych o dlugosci 230 cm bez igly? Pozostate parametry zgodne z
SIWZ.

OdpowiedZ: Tak.

Pytanie 15. Dot. wzorow umoéw (umowa sukcesywna oraz umowa-komis) par. 4 ust. 2. Czy
Zamawiajacy wyrazi zgode na nastgpujaca zmiang istniejacego zapisu: ,,Towar nieodpowiadajgcy
normom jakosciowym, zakwestionowany w dostawie przez Zamawiajacego podlega reklamacji
zgloszonej telefonicznie lub pisemnie wraz z odesfaniem reklamowanego towaru. W takim
przypadku Wykonawca zobowiazuje si¢ do niezwlocznej tj. w ciagu 3 dni roboczych od momentu
rozpatrzenia reklamacji, wymiany wadliwego towaru wlasnym transportem i na wlasny koszt.”
Odpowiedz: Nie.

Pytanie 16. Dot. wzoréw uméw (umowa sukcesywna oraz umowa-komis) par. 5 ust. 1a). Zwracamy
si¢ z prosba o zmniejszenie wysokosci kary umownej z 2% na 1% (nie mniej niz 10 zi).
Odpowiedz: Nie.

Pytanie 17. Dot. wzoréw umow (umowa sukcesywna oraz umowa-komis) par. 5 ust. 1b). Zwracamy
si¢ z prosbg o zmniejszenie wysokos$ci kary umownej z 5% na 2%.
Odpowiedz: Nie.

Pytanie 18. Dot. wzoréw uméw (umowa sukcesywna oraz umowa komis). Prosimy o dodanie do
wzoréw umow nastgpujacego zapisu: ,,Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych



Zamawiajacy informuje, iz w zwiazku z POWyZszymi wyjasnieniami dokonuje modyfikacji
SIWZ wraz z zalgcznikami,
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