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do wszystkich uczestnikoéw postepowania

Zawiadomienie o udzieleniu wyjasnien na zapytania Wykonaweéw w postepowaniu
o zamoOwienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

zakup wraz z dostawg sprzetu i wyposazenia dla Oddzialu Dzieci¢cego, Poradni

Audiologiczno-Foniatrycznej i Pracowni Endoskopii w ramach zadania ,,Regionalne
Centrum Poludniowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko - wysokospecjalistyczna opieka

zdrowotna” wspélfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Osi Priorytetowej 6 Spéjnosé przestrzenna i spoleczna Regionalnego

Programu Operacyjnego Wojewédztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
nr postgpowania EZ/215/83/2017

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zaméwien
Publicznych (t. j. Dz. U. 2013 poz. 907 z péZn. zm.) Zamawiajgcy nie ujawniajgc zrodia
zapytania, przekazuje tre$¢ ztozonych w toku postepowania zapytan wraz z wyjasnieniami.

Pytanie 1. Pakiet nr 2 — zakup wraz z dostawg 4 szt. kardiomonitorow dla Oddziatu Dzieciecego
Pytanie 1- dot. punktu 40: Prosze o sprecyzowanie akcesoriéw do pomiaru NIBP, EKG, Sp02?
Dla jakich grup wiekowych pacjentéw Zamawiajacy potrzebuje akcesoria:

- mankiety do pomiaru NIBP ( jednorazowego uzytki lub jednorazowego uzytku) ?

- czujnikéw SpO2 ( klips , guma na palec)?

- kabli EKG ( typu zabka )?

Odpowiedz: Od 0 do 17 roku zycia.

Pytanie 2. Pakiet nr 2 — zakup wraz z dostawa 4 szt. kardiomonitorow dla Oddzialu Dzieciecego
dotyczy - Stacja Centralnego Monitorowania —1 szt. bezprzewodowa Igcznos$é centrali z
kardiomonitorami.- Czy Zamawiajacy dopusci  1aczno$é centrali monitorujacej =z
kardiomonitorami za pomoca LAN (RJ-45)? Czy zamawiajacy bedzie posiadal okablowanie
LAN w pomieszczeniach gdzie bedzie si¢ znajdowata centrala oraz kardiomonitory?
Odpowied7z: Zamawiajacy dopusci laczno$é centrali monitorujacej z kardiomonitorami
za pomoca LAN (RJ-45). Zamawiajacy nie bedzie posiadal okablowania Lan i wymaga
dostarczenia go przez Wykonawce.




Pytanie 3. Pakiet nr 3 — zakup wraz z dostawg 4 szt pulsoksymetréw dla Oddzialu Dziecigcego.
Zwracamy si¢ z zapytaniem o dopuszczenie do postepowania, na zasadzie réwnowaznosci
pulsoksymetru, charakteryzujgcego si¢ pomiarem SPO2 w technologii Philips-FAST z
mozliwoscig obstugi czujnikow innych renomowanych producentéw (Nellcor, Massimo).
Pulsoksymetr bedzie charakteryzowal sie ponizszymi parametrami:
PARAMETR

GRANICZNY
LP OPIS PARAMETRU PARAMETRY

WYMAGAN OFEROWANE
Y

: TAK, podaé
1. | PUSOKSYMETR szt. typ, model i

producenta

Pulsoksymetr przenosny z
wbudowanymi fabrycznie modulami
pulsoksymetrii i nieinwazyjnego
2. | pomiaru ci$nienia spelniajgcy Tak
standardy bezpieczenstwa EN/IEC
60601-1, EN/IEC 60601-1-2, EN/IEC
60601-2-49.
Pulsoksymetr z wbudowana raczka do
przenoszenia.

Masa pulsoksymetru: maksymalnie 2
4.
kg (z akumulatorem).
Obudowa zabezpieczona przed Tak, podaé
dzialaniem ptynow. klase IP
Urzadzenie odporne na uszkodzenia,
6. | spelniajace wymogi zawarte w normie Tak
ISO 9919.
Czytelna prezentacja danych na
7. | kolorowym ekranie TFT o przekatne;j Tak
min 4.
Prosta, intuicyjna obstuga za pomoca
8. | pokretta nawigacyjnego i przyciskow Tak
szybkiego dostepu.
Komunikacja pulsoksymetru z
uzytkownikiem przez menu w jezyku
polskim z systemem podpowiedzi,
informacji, komunikatow.
Fabrycznie zaprogramowane profile
ustawien dla réznych grup wiekowych
pacjentow (noworodki, dzieci,
dorosli).
11. | Archiwizacja danych. Tak
Wyjscie USB do przenoszenia danych
na zewnetrzng pamie¢ typu flash.
12. | Format zapisu danych powszechnie Tak
stosowany w komputerach osobistych:
PDF, XML lub XIS,

Tak

Tak, podaé

Tak

10. Tak




LP

'OPIS PARAMETRU

PARAMETR
GRANICZNY

WYMAGAN
v

PARAMETRY
OFEROWANE

13.

Wewngtrzna pamie¢ danych min 100
ostatnich badan w tym :

- nr/id pacjenta

- data i czas badania

- zmierzone te¢tno

- zmierzona wartos¢ Spo2

- zmierzone cis$nienia (skurczowe /
rozkurczowe / $rednie).

Tak

14.

Mozliwo$é¢ doposazenia w drukarke
termicznag.

Tak

15.

Komunikacja

16.

Wbudowany port typu Ethernet z
mozliwoscig przesytania danych w
standardzie HL7 do sieci szpitalne;.

Tak

17.

Mozliwos$¢ rozbudowy o komunikacje
bezprzewodowa w standardzie IEEE
802.11a/b/g.

Tak

18.

Alarmy

19.

Alarmy dzwickowe o regulowane;j
gloénosci oraz wizualne parametréw
fizjologicznych oraz alarmy
techniczne.

Tak

20.

Min. 3 poziomy waznosci alarméw.
System alarmow zgodny z normg IEC
60601-2-49.

Tak

21.

Mozliwos$¢ zmiany granic alarmowych
dla monitorowanych parametrow.

Tak

22.

Mozliwos¢ stalego oraz czasowego
zawieszania alarméw — czas
zawieszenia programowany w zakresie
min. od 30 do 180 sekund.

Tak

23.

Zasilanie

24.

Zasilanie sieciowe 230V 50Hz.

Tak

25.

Awaryjne zasilanie akumulatorowe na
min. 4 godziny monitorowania SpO2 i
pomiaréw NIBP. Akumulator,
bezobstugowy litowo-jonowy lub
litowo-polimerowy.

Tak

26.

Wskaznik naladowania akumulatora
widoczny w sposéb ciggly na ekranie
podczas pracy urzadzenia.

Tak

27.

Sp02

28.

Zakres pomiarowy minimum 0-100%.
Doktadno$¢ pomiarowa nie gorsza niz
+/- 2% w zakresie 70-100%.

Tak




PARAMETR

GRANICZNY | pARAMETRY
LP OPIS PARAMETRU - OFEROWANE
WYMAGAN
Y
Wyswietlane ciggle wartoséci cyfrowej
saturacji i tetna, krzywej
29. ; Tak
pletyzmograficznej oraz graficznego
wskaznika perfuzji.
30. Pomiar tetna w zakresie min. 30- Tak

300/min.

Technologia pomiaru zapewniajgca

Tak, dokument

31. | filtracje zaktdcen — Masimo, Nellcor otwierdzaiac
Oximax lub FAST. P 4jacy
Mozliwo$¢ wyboru przez uzytkownika
czasu odpowiedzi (usredniania)

32. | pomiaru w celu dopasowania do Tak
jakosci sygnatu (min. 3 wartosci do
wyboru).

Sygnalizacja alarmowa nastepujacych
zdarzen:

33 |- sygnaﬂ SpO.Z.zakiocony Tak
- awaria czujnika
- niska perfuzja
- bledny pomiar SpO2.

W komplecie czujnik wielorazowy dla
pacjentow >1kg. Komplet czujnikow
jednopacjentowych 20 szt wraz z

34. . Tak
kablem potgczeniowym
kompatybilnym z czujnikami typu
Nellcor Oximax.

35. | NIBP (jako mozliwo$¢ rozbudowy)

Nieinwazyjny pomiar ci$nienia krwi Tak,

36. | metodg oscylometryczng zgodny z mozliwo$é
normg IEC601-2-30. rozbudowy
Zakres pomiaru ci$nienia:

- skurczowe co najmniej 30-260 Tak,

37. | mmHg mozliwos¢
- rozkurczowe co najmniej 10-240 rozbudowy
mmHg.

Mozliwo$¢ zaprogramowania Tak,

38. | wstgpnego cisnienia pompowania mozliwos¢
mankietu. rozbudowy
Pomiar tetna w zakresie min. 40- Ta}k, ‘

39. . mozliwo$é
300/min.

, rozbudowy
Pomiar w trybie recznym i
Tak,
automatycznym. Automatyczne P

40. A . mozliwos¢

oprdznienie mankietu po max. 120
rozbudowy

sekundach.




PARAMETR
GRANICZNY

LP OPIS PARAMETRU - g%gﬁgl‘%g‘é
WYMAGAN
Y
Odstep migdzy pomiarami w trybie
automatycznym programowany w - Tak,
41. | zakresie co najmniej od 1 do 120 mozliwo$¢
minut — co najmniej 10 réznych rozbudowy
wartosci do wyboru.
Sygnalizacja alarmowa nastepujgcych
zdarzen:
- nieszczelno$¢ mankietu
- zakldcenia pomiaru ci$nienia
. . Tak,
- zatkany przew6d mankietu e o
42. . . mozliwosé
- zbyt luZzny mankiet bud
- zbyt wysokie ci$nienie w mankiecie rozbucowy
- warto$¢ cisnienia poza zakresem
pomiarowym
- zbyt staby sygnal.
W komplecie przewdd oraz mankiet Tgk, o
43. dla odpowiedniej grupy wiekowe;j mozliwos¢
) rozbudowy
e ax : . Tak,
Mozliwos¢ rozbudowy o pomiar e
44, temperatury mozliwos¢
) rozbudowy
Mozliwos$é wyboru przed dostawg Tak,
45. | akcesoriéw dla dzieci albo mozliwos¢
noworodkow. rozbudowy
46. | Warunki gwarancji
47 Okres gwarancji od daty podpisania Tak
" | protokotu odbioru, min. 24 [mies.].
48, Bezpi.atne przegl.e'a,dy pkresowe w Tak, podaé
okresie gwarancji, min. 1 na rok.
Instrukcja obshugi w jezyku polskim
do kazdego egzemplarza oferowanego
49. | urzadzenia - przy dostawie - oraz Tak
dodatkowa instrukcja obstugi w wersji
elektroniczne;.
Autoryzowany serwis gwarancyjny i
50. . . . Tak
pogwarancyjny na terenie kraju.
51 Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i Podad
" | faksu, osoba kontaktowa.
Okres zagwarantowania dostepnosci
czgsci zamiennych oraz materialéw
52. | zuzywalnych od daty podpisania Tak, poda¢

protokotu odbioru technicznego, min.
10 lat.




Hetitieg

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza. Zamawiajacy _wymaga jednak zaoferowania
warunkow gwarancji z pierwotnego opisu przedmiotu zaméwienia.

Pytanie 4. Pakiet nr 8. L6zka — 10 szt. Czy Zamawiajacy dopuscei 16zko o dhugosci catkowitej
2150 mm?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 5. Pakiet nr 8. L6zka — 10 szt. Czy Zamawiajacy dopusci 16zko wyposazone w szczyty
ze stali nierdzewnej z wypelieniem z ptyty z tworzywa HPL?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza z zachowaniem pozostalych parametrow.

Pytanie 6. Pakiet nr 8. £.6zka — 10 szt. Czy Zamawiajacy dopusci 16zko wyposazone w szczyty
Z wypelnieniem z plyty z tworzywa HPL o grubosci 6 mm? '
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza z zachowaniem pozostalych parametrow.

Pytanie 7. Pakiet nr 8. Lozka — 10 szt. Czy Zamawiajacy dopusci 16zko bez mozliwosci
wyjmowania wypelnienia szczytow?
Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8. Pakiet nr 8. L.ézka — 10 szt. Czy Zamawiajacy dopusci 16zko wyposazone w szczyt
z plyta w czgsci noznej nierozkladang do poziomu? W oferowanym 16zku polka na posciel
umiejscowiona jest pod lezem od strony nég pacjenta.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 9. Pakiet nr 8. L6zka — 10 szt. Czy Zamawiajgcy dopusci 16zko z potka na posciel
wysuwang na prowadnicach teleskopowych?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.




Pytanie 10. Pakiet nr 8. £6zka — 10 szt. Czy Zamawiajgcy dopusci 16zko z lezem wypelnionym
nieodejmowang stalowg siatkg?
Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami.

Pytanie 11. Pakiet nr 8. Lézka — 10 szt. Czy Zamawiajacy dopusci 16zko wyposazone w
metalowe uchwyty materaca?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 12. Pakiet nr 8. Lozka — 10 szt. Czy Zamawiajgcy dopusci 16zko z mozliwoscia
zabezpieczenia wieszaka kroploéwki oraz wysiegnika z uchwytem reki przed wypadnieciem
mechanizmem dociskowym?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 13. Pakiet nr 8. L.6zka — 10 szt. Czy Zamawiajacy dopusci 16zko z lezem o wysokosci
500 mm?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 14. Pakiet nr 8. Lézka — 10 szt. Szafka przylozkowa — 10 szt. Czy Zamawiajacy
wymaga szafke z bokami korpusu wykonanymi z tworzywa HPL?
Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami.

Pytanie 15. Pakiet nr 8. Lozka — 10 szt. Czy Zamawiajacy dopusci szatke z szuflada gérna
wyposazong w odejmowany tworzywowy wklad utatwiajacy mycie i dezynfekcje z podzialem
na 2 czesci?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 16. Pakiet nr 8. Lozka — 10 szt. Czy Zamawiajacy dopusci szafke z szufladg dolng
wyposazong w odejmowany tworzywowy wklad utatwiajacy mycie i dezynfekcje z podzialem
na 2 czesci

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 17. Pakiet nr 8. Lozka — 10 szt. Czy Zamawiajacy dopusci szafke wyposazong pod
dolng szuflada w polke na rzeczy podrgezne pacjenta wykonang z tworzywa HPL?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 18. Pakiet nr 8. L.6zka — 10 szt. Czy Zamawiajacy dopusci sZaﬂ<e; z regulacjg wysokosci
blatu bocznego w zakresie 810 do 1060 mm?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 19. Pakiet nr 9. L6zka — 4 szt. Czy Zamawiajacy dopusci 16zko z lezem podpartym w
6 punktach, ktére to rozwigzanie nie ujmuje stabilnosci 16zka?




Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ, i odpowiedziami.

Pytanie 20. Pakiet nr 9. L.67ka — 4 szt. Czy Zamawiajacy dopusci 16zko o dtugosci catkowitej
2150 mm?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 21. Pakiet nr 9. L6zka — 4 szt. Czy Zamawiajacy dopusci 162ko o szerokosci calkowitej
1020 mm?
Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 22. Pakiet nr 9. L.6zka — 4 szt. Czy Zamawiajacy dopusci 16zko z lezem o wymiarach
2000 x 850 mm?
Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 23. Pakiet nr 9. L6zka — 4 szt. Czy Zamawiajacy dopusci 16zko z regulacia wysokosci
leza w zakresie od 365 do 815 mm?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 24. Pakiet nr 9. Lozka — 4 szt. Czy Zamawiajacy dopusci 167ko z elektryczna regulacja
czgsci noznej w zakresie 40°? ‘
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 25. Pakiet nr 9. Lézka — 4 szt. Czy Zamawiajacy dopusci 167ko z elektryczng regulacia
pozycji Trendelenburga 16°?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 26. Pakiet nr 9. L6zka — 4 szt. Czy Zamawiajacy dopusci t6zko z elektryczng regulacja
pozycji anty-Trendelenburga 16°?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 27. Pakiet nr 9. L6zka — 4 szt. Szafka przytézkowa — 10 szt. Czy Zamawiajgcy wymaga
szafke z bokami korpusu wykonanymi z tworzywa HPL?
Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami.

Pytanie 28. Pakiet nr 9. Lozka — 4 szt. Czy Zamawiajacy dopusci szafke z szufladg gérna
wyposazong w odejmowany tworzywowy wktad utatwiajacy mycie i dezynfekcje z podziatem
na 2 czgsci?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.




Pytanie 29. Pakiet nr 9. Lézka — 4 szt. Czy Zamawiajacy dopusci szafke z szufladg dolng
wyposazong w odejmowany tworzywowy wklad utatwiajacy mycie i dezynfekcje z podziatem
na 2 czesci

OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 30. Pakiet nr 9. L.6zka — 4 szt. Czy Zamawiajacy dopusci szafke wyposazong pod dolng
szuflada w pétke na rzeczy podreczne pacjenta wykonang z tworzywa HPL?
Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.,

Pytanie 31. Pakiet nr 9. L.6zka — 4 szt. Czy Zamawiajacy dopusci szafke z regulacjg wysokosci
blatu bocznego w zakresie 810 do 1060 mm?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 32. Dotyczy: pakietu nr 6 — zakup wraz z dostawg 1 szt. kolonoskopu pediatrycznego
dla Pracowni Endoskopii. Dotyczy Parametréw wymaganych, Pkt 12. Prosimy o dopuszczenie
zapisu: Reczna regulacja utozenia endoskopu za pomoca funkcji rotacji konektora (180 stopni)
umozliwiajgca indywidualng adaptacj¢ wideoendoskopu do budowy pacjenta.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 33. Dotyczy: pakietu nr 6 — zakup wraz z dostawa 1 szt. kolonoskopu pediatrycznego
dla Pracowni Endoskopii. Dotyczy Parametréw wymaganych, Pkt 13. Prosimy o dopuszczenie
zapisuw: Jednostopniowe zlgcze— catkowicie wodoszczelne ztacze umozliwiajace zanurzenie
wideokolonoskopu podczas proceséw mycia i dezynfekeji z uzyciem zabezpieczenia stykow
elektrycznych przed korozjg i dziataniem $rodkéw chemicznych.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 34. Dotyczy: pakietu nr 6 — zakup wraz z dostawa 1 szt. kolonoskopu pediatrycznego
dla Pracowni Endoskopii. Dotyczy Parametréw wymaganych, Pkt 15. Prosimy o dopuszczenie
zapisu: Dhugos$¢ robocza min 1500 mm.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 35. Dotyczy: pakietu nr 6 — zakup wraz z dostawa 1 szt. kolonoskopu pediatrycznego
dla Pracowni Endoskopii. Dotyczy Parametréw wymaganych, Pkt 16. Prosimy o dopuszczenie
zapisu: Srednica sondy max 11,6 mm

OdpowiedZ: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 36. Dotyczy: pakietu nr 6 — zakup wraz z dostawa 1 szt. kolonoskopu pediatrycznego
dla Pracowni Endoskopii. Dotyczy Parametrow wymaganych, Pkt 20. Prosimy o dopuszczenie
zapisu: Kat widzenia w stopniach 140. :

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.




Pytanie 37. Dotyczy: pakietu nr 6 — zakup wraz z dostawa 1 szt. kolonoskopu pediatrycznego
dla Pracowni Endoskopii. Dotyczy Parametr6w wymaganych, Pkt 21. Prosimy o dopuszczenie
rozwigzania rOwnowaznego tj. zaoferowanie w cenie oferty wlasnego procesora wizyjnego z
wozkiem oraz monitorem w miejsce wymogu kompatybilnodei z posiadanym procesorem
Olympus. Prosimy réwniez o mozliwo$¢ zaoferowania adaptera do myjni Olympus. Obecnie
stawiane parametry uniemozliwiajg zlozenie oferty wariantowej dla firmy Olympus, ktéra z
gory jest wskazana jako wykonawca zamdowienia jeszcze przez ztozeniem ofert.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 38. Dotyczy: pakietu nr 6 — zakup wraz z dostawg 1 szt. kolonoskopu pediatrycznego
dla Pracowni Endoskopii. Dotyczy Warunkow gwarancji, Pkt 2. Czy Zamawiajacy wyrazi
zgode aby czas reakcji liczony byl od momentu dostarczenia sprzetu do serwisu drogg kurierskg
(w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy) do podjecia naprawy?

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 39. Dotyczy: pakietu nr 6 — zakup wraz z dostawg 1 szt. kolonoskopu pediatrycznego
dla Pracowni Endoskopii. Dotyczy Warunkéw gwarancji, Pkt 5. Czy Zamawiajacy wyrazi
zgode na zmiang zapisu w pkt. 5 z istniejgcego na zapis o nastepujacej tresci: ,,Minimalna liczba
napraw powodujgca wymiang podzespolu na nowy — 3 naprawy tego samego istotnego
elementu”?

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 40. Dotyczy: pakietu nr 6 — zakup wraz z dostawg 1 szt. kolonoskopu pediatrycznego
dla Pracowni Endoskopii. Dotyczy Warunkéw gwarancji, Pkt 6. Czy Zamawiajacy wyrazi
zgode na wydluzenie terminu na usunigcie usterki, niewymagajacej wymiany podzespolow z
48 godz. na 96 godz.?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 41. Dotyczy: pakietu nr 6 — zakup wraz z dostawg 1 szt. kolonoskopu pediatrycznego
dla Pracowni Endoskopii. Dotyczy projektu umowy § 5 ust. 1. Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode
na  zmniejszenie = wysokosci kary umownej z 2% do 0,2%  oraz
z 20% do 10%?

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuije zapisy SIWZ.

Pytanie 42. Dotyczy: pakietu nr 6 — zakup wraz z dostawg 1 szt. kolonoskopu pediatrycznego
dla Pracowni Endoskopii. Dotyczy projektu umowy § 8 ust. 3. Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode
na doprecyzowanie zapisu zgodnie z ponizszym: ,,(...) Zgody takiej nie mozna bezpodstawnie
odmowic.”?

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 43. Dotyczy Zal. 6 wzdr umowy. Czy Zamawiajacy wyraza zgode¢ na ograniczenie
odpowiedzialno$ci Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczajacej wartosci niniejsze;
Umowy, a tym samych czy Zamawiajgcy wyraza zgod¢ na uzupelnienie umowy nowa
nastepujgca trescig: ,,Z zastrzezeniem bezwzglednie obowigzujacych przepiséw prawa
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ewentualna odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza Wykonawcey z tytulu naruszenia warunkéw
niniejsze] Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z catkowitym wylgczeniem szkod
posrednich, w tym wszelkich utraconych zyskow) do kwoty nie przekraczajacej wynagrodzenia
okreslonego w §......... umowy.” Zaproponowana przez nas tre$¢ ma na celu zréwnanie
interesOw przyszlych Stron kontraktu w mysl zasady, iz celem odpowiedzialnosci
odszkodowawczej nie jest wzbogacanie si¢ jednej Strony lecz usunigcie uszczerbku, ktéry
moze powsta¢ w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzen.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 44. Dotyczy Zal. 6 wzor umowy. Czy Zamawiajagcy wyraza zgode na ograniczenie
acznej wysokosci kar umownych do 10% wartosci brutto umowy? Wprowadzenie do umowy
proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego
ryzyka kontraktowego i uwzglednienie go w tresci oferty.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 45. Dotyczy Zal. 6 wzor umowy Czy Zamawiajacy wyraza zgode na wprowadzenie
ponizej zaproponowanych zmian w umowie odnoscie naruszenia praw wilasnosci
intelektualnej?

1. Wykonawca zobowiagzuje si¢ zwolni¢ z odpowiedzialnosci Zamawiajacego wobec roszczen,
zarzucajacych, ze urzadzenia wchodzace w sklad Przedmiotu umowy (,,Produkty’)
bezposrednio naruszaja prawa wlasnosci intelektualnej oséb trzecich pod warunkiem, ze
Zamawiajacy,

(a) przekaze Wykonawcy bezzwloczne zawiadomienie o roszczeniu, oraz

(b) udzieli Wykonawcy pelnej 1 wyczerpujacej informacji i pomocy niezbednej Wykonawcy
przy obronie przez roszczeniem, zawarciu ugody w przedmiocie roszczenia lub uniknieciu
roszczenia, oraz

(c) przekaze Wykonawcy wylgczng kontrole nad obrong, ugoda lub uniknigciem roszczenia.

2. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ nie zawiera¢ jakiejkolwiek ugody w zwigzku z roszczeniem
ani ponosi¢ kosztéw lub wydatkéw na rachunek Wykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody
Wykonawcy.

3. Wykonawca nie bedzie mial zadnego zobowigzania do zwolnienia z odpowiedzialnosci
Zamawiajacego z tytutu jakiegokolwiek roszczenia o naruszenie wynikajgcego w przypadku
gdy takie roszczenie wynika z: (a) zachowania przez Wykonawce zgodnosci z projektami,
specyfikacjami lub instrukcjami Zamawiajacego, (b) skorzystania przez Wykonawce z
informacji technicznych lub technologii dostarczonych przez Zamawiajgcego; (¢) modyfikacji
Produktow przez Zamawiajacego lub jego przedstawicieli, niezatwierdzonych przez
Wykonawce; wykorzystania Produktow w sposéb inny niz zgodnie ze specyfikacjami
Produktow lub stosownymi pisemnymi instrukcjami Produktéw; (d) wykorzystania Produktéw
wraz z jakimkolwiek innym produktem lub oprogramowaniem, jesli naruszenia mozna byto
uniknaé poprzez uzycie aktualnej niezmienionej wersji ktéregokolwiek z Produktow, lub
wykorzystania Produktéw po tym, jak Wykonawca zalecit Zamawiajagcemu na pismie
zaprzestanie uzywania Produktéw ze wzgledu na zarzucane naruszenie; (e) niestosowania si¢
przez Zamawiajgcego do zalecanych harmonograméw konserwacji oprogramowania i sprzetu
komputerowego oraz instrukcji oraz/lub niewprowadzenia obowigzkowych dziatan
(bezpieczenstwa).

4. W przypadku wniesienia roszczenia z tytulu naruszenia praw wiasnosci intelektualnej
Wykonawca begdzie miat prawo, wedle wlasnego wyboru, do (a) zapewnienia Zamawiajgcemu
prawa do dalszego korzystania z Produktéw, (ii) zastgpienia lub zmodyfikowania Produktow
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w celu uniknigcia naruszenia lub (iii) zwrécenia Zamawiaj gcemu proporcjonalnej czesci ceny
nabycia Produktéw z chwila zwrdcenia oryginalnych Produktow.

5. Odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza i zobowiazania Wykonawcy w niniejszym punkcie
majg zastosowanie do oprogramowania oséb trzecich jedynie w takim zakresie, w jakim
Wykonawea, na podstawie umowy licencyjnej lub umowy nabycia zawartej z takg osobg
trzecig, uprawniony jest do zwolnienia z roszczen w przypadku takich naruszen.

6. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ nie dodawa¢, usuwaé lub zmieniaé jakichkolwiek oznaczen
na Produktach zwigzanych z patentami, znakami towarowymi lub prawami autorskimi.

7. Warunki niniejszego punktu okreslaja calosé zobowigzania Wykonawcey i
odpowiedzialnosci za roszczenia o naruszenie praw wlasnosci intelektualnej, a takze stanowia
wylaczny Srodek jaki przystuguje Zamawiajacemu w przypadku roszczenia o naruszenie praw
wlasnosci intelektualnej.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 46. Dotyczy Zal. 6 wzor umowy. Czy Zamawiajacy wyraza zgod¢ na wylgczenie
uprawnien z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy?
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 47. Dotyczy Zal. 6 wzér umowy. Czy Zamawiajacy wyraza zgode na dodanie do
umowy nastepujacej klauzuli dotyczacej przetwarzania danych osobowych: »Zamawiajacy
powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych pacjentow, ktérych Zamawiajgcy jest
administratorem, w zakresie i w celu zwiazanym wylacznie z wykonywaniem niniejszej
umowy, a w szczegdlnosci swiadczenia ustug gwarancyjnych i serwisowych. Zaproponowana
przez nas klauzula ma na celu umozliwienie przetwarzania danych osobowych zgodnie z
Ustawa o ochronie danych osobowych w przypadku dostepu Wykonawcy do danych
osobowych pacjentéw Zamawiajacego przy wykonywaniu napraw aparatury medyczne;j.

OdpowiedZ: Zamawiajgcy wyraza zgode.

Pytanie 48. Dotyczy warunkéw gwarancji. Czy zamawiajacy wyrazi zgodg, aby jako "czas
przystapienia do naprawy" liczylo si¢ zdalne podlaczenie serwisu Wykonawey w celu
zapewnienia szybkiej diagnozy i naprawy aparatu badz zamoéwienie czedci zamiennych na
podstawie zebranych informacji?

Odpowiedz: Tak.

Pytanie 49. Dotyczy warunkéw gwarancji. Czy Zamawiajacy zapewni facze internetowe do
zdalnego serwisu?
Odpowiedz: Tak.

Pytanie 50. Dotyczy Zal. 6 wzér umowy. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na obnizenie
wysokosci kary umownej za opéznienie w wykonaniu przedmiotu umowy do wysokoscei 1 %
wartosci umowy brutto wskazanej w § 1 za kazdy rozpoczety dzien opdznienia?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.
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Pytanie 51. Dotyczy pakietu nr 7 - Glowice ultradzwigkowe pkt. 50. Zwracamy si¢ z prosba o
wyjasnienie czy Zamawiajacy dopusci do udziahu w postgpowaniu najwyzszej klasy aparat Usg
z wysokoczestotliwosciows, szerokopasmowa glowica liniowg o zakresie czestotliwosci
emitowanych od 5.0 do 18.0 MHz; z obrazowaniem harmonicznym, liczba elementéw
akustycznych 576 i o dlugosci czota glowicy (FOV) 38,9 mm? Pragniemy zauwazy¢, ze nieco
wezsze od wskazanego przez Zamawiajacego czolo glowicy moze i powinno w znaczacy
sposob utatwi¢ wykonywanie badan zwlaszcza u dzieci, a jednoczesnie w zaden sposéb nie
spowoduje pogorszenia jakosci wykonywanej diagnostyki. Oferowana glowica posiada takze
mozliwos¢ zastosowania dedykowanej metalowej przystawki biopsyjnej.

Odpowiedz: Tak.

Pytanie 52. Dotyczy pakietu nr 7. W punkcie 68 Zamawiajgcy wymaga, aby oferowany aparat
usg posiadal mozliwo$¢ wspélpracy z posiadang przez Zamawiajgcego glowica x7-2t firmy
Philips. Z uwagi na fakt, Ze zapis ten moze stanowi¢ znaczace ograniczenie konkurencji w
przeprowadzanym przez Zamawiajacego postgpowaniu, zwracamy si¢ z pytaniem, czy
Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiane w brzmieniu zapisu tak, aby mozliwo$é wspélpracy
oferowanego aparatu z glowicg x7-2t byla wysoko punktowana jako znaczaca korzysé dla
Zamawiajacego, a brak mozliwosci wspdtpracy z glowicg x7-2t powodowat nie otrzymanie
punktéw. Zmiana taka wplynie na zwickszenie konkurencyjnosci oraz pozwoli na zlozenie
wigkszej ilosci ofert innym oferentom.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 53. Pakiet nr 3 — zakup wraz z dostawa 4 szt pulsoksymetréw dla Oddziatu Dzieciecego.
Czy zamawiajacy oczekuje pulsoksymetru pracujacego w technologii Masimo SET — pomiar
pomimo ruchu i przy niskiej perfuzji z eliminacjg artefaktéw ruchowych dzieki technologii
ekstrakcji sygnatu polegajacej na eliminacji sygnatu ptynacego z krwi zylnej.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza,

Pytanie 54. Pakiet nr 3 — zakup wraz z dostawa 4 szt pulsoksymetréw dla Oddziatu Dzieciecego.
Zwracamy si¢ z prosba o dopuszczenie wysokiej klasy pulsoksymetru z technologia MASIMO,
stanowigca tak zwany ,zloty standard” pomiaré6w pulsoksymetrycznych - dokonujgcg
pomiaréw pomimo ruchu i przy niskiej perfuzji, o nastepujacych parametrach technicznych:
Pulsoksymetr dla noworodkéw, dzieci i dorostych, stacjonarno-transportowy z
wbudowanym akumulatorem i zasilaczem sieciowym w technologii Masimo.
Zasilanie AC 220 VAC 50 Hz+/-10%, |

Awaryjne zasilanie z wewnetrznego akumulatora na 7 godzin pracy

Waga ponizej 1 kg ,

Zintegrowany z obudows uchwyt do przenoszenia urzgdzenia

Zakres pomiaru saturacji 1-100%

Doktadnos¢ pomiaru saturacji w zakresie

70% - 100% +/- 3 cyfry

60% - 80% +/- 4 cyfry.

Zakres pomiaru pulsu 25 -240 uderzen na minute

Dokiadnos¢ pomiaru w calym zakresie +/- 3 bpm

Ciagly tryb monitorowania parametréw

Wyswietlacz typu LED , z mozliwoscia regulacji kontrastu wyswietlacza
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Wyswietlanie wartosci pulsu i saturacji oraz krzywej pletyzmograficznej w postaci
wykresu stupkowego, tzw. SIQ, w przypadku niskiej jakosci sygnatu (niskich
wartosci)zmieniajgcego kolor na czerwony

Posiadajacy wskaznik wyciszenia alarmoéw

72 godzinne trendy SpO2 i pulsu z mozliwoscia prezentacji tabelarycznej oraz opcja
wydruku na zewnetrznej drukarce.

Szeregowe wyjscie cyfrowe RS-232, funkcja przywotlania plelc;gmarkl

Alarm dZzwiekowy i1 wizualny dla pulsu

Alarm dzwickowy i wizualny dla saturacji

Zmienna wysoko$¢ tonu saturacji podczas zmian jej wartosci pozwalajaca na $ledzenia
zmian SpO2 bez

podchodzenia do monitora

Alarm dZzwickowy odlaczenia czujnika

Alarm dzwiekowy wyladowania akumulatora

Mozliwo$¢ regulacji glosnosci alarmu

Mozliwos¢ regulacji czasu wyciszenia alarmu

Czas usredniania 2,4,8,10,12,14 lub 16 sekund

Wskaznik pomiaru perfuzji (PI), oceniajacy perfuzje w miejscu pomiaru

Zakres pomiaru perfuzji 0,02% - 20%

Mozliwos¢ ustawienie czutosci pomiaru w 3 zakresach: NORM, MAX i APOD
Funkcja HOME MODE-zabezpiecza urzadzenie przed zmiang ustawien przez
niepowotlane osoby

Funkcja SLEEP MODE-zapisuje stan pacjenta bez wzbudzania alarmow w trakcie nocy
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza. Zamawiajacy podtrzymuje warunki gwarancji z
pierwotnego opisu przedmiotu zamowienia.

Pytanie 55. Pakiet nr 1 — zakup wraz z dostawa 1 szt UNITU LARYNGOLOGICZNEGO dla
Poradni Audiologiczno-Foniatrycznej . Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania unit
wykonany w technologii opartej o materialy niekorodujace nie bedace blachg stalows, unit
wykonany jest z plyty wielowarstwowej drewnianej, blat roboczy pokryty warstw g
hartowanego szkla, elementy metalowe pomalowane farba proszkows. Konstrukcja taka nie
odbiega wytrzymato$cig i walorami estetycznymi od wymaganych przez Zamawiajgcego.
Odpowiedz: Tak.

Pytanie 56. Pakiet nr 1 — zakup wraz z dostawg 1 szt UNITU LARYNGOLOGICZNEGO dla
Poradni Audiologiczno-Foniatrycznej. Czy Zamawiajacy dopusci unit o wymiarach
1522x677x960
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Odpowiedz: Nie.

Pytanie 57. Pakiet nr 1 — zakup wraz z dostawg 1 szt UNITU LARYNGOLOGICZNEGO dla
Poradni Audiologiczno-Foniatrycznej. Czy Zamawiajacy dopusci blat roboczy wykonany z
sztucznego marmuru lub specjalnego tworzywa pokrytego piyta ze szkla hartowanego?
Odpowiedz: Tak.

Pytanie 58. Zadanie nr 8. Czy Zamawiajacy dopusci 16zko ze szczytami wypelnionymi ptyta
HPL o grubosci 8 mm, co nieznacznie rozni si¢ od parametru oczekiwanego?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 59. Zadanie nr 8. Czy Zamawiajacy dopusci 6 tygodniowy termin realizacji przedmiotu
zamdwienia? :
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 60. Zadanie nr 8. Czy Zamawiajacy dopusci t6zko wyposazone w metalowe, stale,
uchwyty materaca?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 61. Zadanie nr 8. Czy Zamawiajgcy biorgc pod uwage pkt 14 tabeli z opisem
parametréw wymaganych, dopusci 16zko tylko ze szczytem, ktéry mozna wykorzystac jako
potke na posciel, bez potki na posciel wysuwanej spod leza? ‘

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.
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Pytanie 62. Zadanie nr 8. Czy Zamawiajacy dopusci 16zko o bezpiecznym obcigzeniu 200 kg?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 63. Zadanie nr 8. Czy Zamawiajacy dopusci 16zko wyposazone w barierki boczne
sktadane za pomoca jednego mechanizmu zatrzaskowe go?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszeza.

Pytanie 64. Zadanie nr 8. Czy Zamawiajacy dopusci szafke przytézkowa z metalows pétka na
pras¢ pomigdzy szufladami?
Odpowied7: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 65. Zadanie nr 8. Czy Zamawiajacy dopusci szafke przytézkows z pétka na obuwie
wykonang z tworzywa ABS?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 66. Zadanie nr 8. Czy Zamawiajgcy dopusci deklaracje zgodnosci zamiast certyfikatu
posiadania znaku CE? Deklaracja zgodnosci jest dokumentem wiasciwym dla Wyrobow
medycznych.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 67. Zadanie nr 8. Czy Zamawiajacy dopusci wpis, badz zgloszenie do Rejestru
Wyrobéw Medycznych? Sa do dokumenty wiasciwe dla wyrobow medycznych.
Odpowied?: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 68. Zadanie nr 8. Czy Zamawiajacy dopusci Certyfikat ISO 13485:2012, ktory jest
aktualng wersja ISO 13485:2003?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 69. Zadanie nr 9. Czy Zamawiajacy dopusci 16zko ze szczytami bez blokady na czas
transportu? Proponowane rozwigzanie jest bezpieczne i nie wymaga dodatkowych
zabezpieczen, blokad.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 70. Zadanie nr 9. Czy Zamawiajacy dopusci 16zko ze szczytami montowanymi do ramy
leza za pomocg dwoch metalowych trzpieni?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 71. Zadanie nr 9. Czy Zamawiajacy dopusci 16zko ze szczytami wykonanymi z
metalowych ptaskownikéw lakierowanych proszkowo, wypelnionych ptyta tworzywowg typu
hpl?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami.
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Pytanie 72. Zadanie nr 9. Czy Zamawiajgcy dopusci 16zko wyposazone w barierki boczne, z
mechanizmem zwalniania barierek umieszczonym w ich dolnej czgsci?
OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 73. Zadanie nr 9. Czy Zamawiajacy dopusci 16zko wyposazone w barierki boczne
jednoczesciowe, zabezpieczajace pacjenta na % dlugosci leza?
OdpowiedZ: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 74. Zadanie nr 9. Czy Zamawiajacy dopusci t6zko gdzie kazdy ruchomy segment leza
wypelniony jest jednym tworzywowym panelem?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszeza.

Pytanie 75. Zadanie nr 9. Czy Zamawiajgcy dopusci 16zko z lezem wypelnionym
tworzywowymi panelami, gdzie najci¢zszy panel wazy okolo 2,25 kg?
Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszeza.

Pytanie 76. Zadanie nr 9. Czy Zamawiajacy dopusci 16zko z kotami o $rednicy 150 mm?

OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 77. Zadanie nr 9. Czy Zamawiajgcy dopusci t6zko szpitalne z pilotem bez latarki?
Odpowied7: Zamawiajacy dopuszcza. '

Pytanie 78. Zadanie nr 9. Czy Zamawiajacy dopusci 16zko szpitalne z pilotem bez
podswietlanych klawiszy?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 79. Zadanie nr 9. Czy Zamawiajacy dopusci t6zko wyposazone w panel centralny tatwy
w obshudze, bez 3 stref kolorystycznych?
Odpowied?: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 80. Zadanie nr 9. Czy Zamawiajacy dopusci 16zko o dtugosci 2150 mm, z mozliwoscig
jego przedhuzenia o 280 mm?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 81. Zadanie nr 9. Czy Zamawiajacy dopusci 16zko z regulacja wysokosei leza w
zakresie 380-810 mm, co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszeza.

Pytanie 82. Zadanie nr 9. Czy Zamawiajacy dopusci 16zko z lezem o szerokodci 870 mm, co
rozni si¢ od parametru oczekiwanego o 1 cm?
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Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 83. Zadanie nr 9. Czy Zamawiajacy dopusci 16zko z regulacjg segmentu uda w zakresie
0-43°?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 84. Zadanie nr 9. Czy Zamawiajacy dopusci 16zko bez informacji o podlgczeniu do
gniazdka?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 85. Zadanie nr 9. Czy Zamawiajacy dopusci 16zko tylko z autoregresjg w czesci
ledZzwiowej w zakresie min 9 cm? Funkcja autoregresji nie ma nic wspélnego z odlezynami.
Przy odlezynach wyzszego stopnia w okolicach kosci ogonowej nie powinno stosowaé sie
pozycji tamanych wysokich leza. Pacjenci z odlezynami powinni leze¢ na lezu prostym i
wlasciwym materacu przeciwodlezynowym zmiennocisnieniowym. Autoregresja stuzy tylko i
wylacznie do bezpiecznego zalamywania si¢ i nie zakleszczania materaca piankowego
podkladowego oraz wigkszego komfortu siedzenia. Dzigki autoregresji przedluzamy czas
uzytkowania materaca, ktéry nie posiada ryflowan (nacig¢) we wlasciwych miejscach zataman
leza.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 86. Zadanie nr 9. Czy Zamawiajacy dopusci 16zko z Trendelenburgiem 16° i anty-
Trendelenburgiem 16°, co nieznacznie r6zni si¢ od parametru oczekiwanego?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza,

Pytanie 87. Zadanie nr 9. Czy Zamawiajacy dopusci 16zko szpitalne z informacjg o
zablokowanych, badz aktywnych funkcjach elektrycznych tylko na panelu centralnym?
OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 88. Zadanie nr 9. Czy Zamawiajacy dopusci 16zko szpitalne z przyciskiem
aktywacji/bezpieczenstwa tylko na panelu centralnym?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 89. Zadanie nr 9. Czy zamawiajacy dopusci do zaoferowania 16Zko szpitalne bez
funkcji STOP oraz odlgczenia po 180 sekundach nieuzytkowania regulacji?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszeza.

Pytanie 90. Zadanie nr 9. Czy Zamawiajacy dopusci szaftke przytozkowa z metalowa potka na
pras¢ pomiedzy szufladami?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.
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Pytanie 91. Zadanie nr 9. Czy Zamawiajgcy dopusm szafke przyltézkows z pétka na obuwie
wykonang z tworzywa ABS?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 92. Zadanie nr 9. Czy Zamawiajacy dopusci deklaracje zgodnosci zamiast certyfikatu
posiadania znaku CE? Deklaracja zgodnosci jest dokumentem wiasciwym dla wyrobow
medycznych.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 93. Zadanie nr 9. Czy Zamawiajacy dopusci wpis, badz zgloszenie do Rejestru
Wyrobéw Medycznych? Sa do dokumenty wiasciwe dla wyrobéw medycznych.
OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 94. Zadanie nr 9. Czy Zamawiajacy dopusci Certyfikat ISO 13485:2012, ktéry jest
aktualng wersjg ISO 13485:2003?
Odpowiedz: Tak.

Pytanie 95. Zadanie nr 9. Czy Zamawiajgcy dopusci 6 tygodniowy termin realizacji przedmiotu
zamoOwienia?
Odpowied7: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 96. Zadanie nr 9. Czy Zamawiajacy dopusci 16zko posiadajace zabezpieczenie przed
nieSwiadomym uruchomieniem funkcji poprzez mozliwo$é selektywnej blokady funkcji
elektrycznych na panelu sterowniczym dla personelu?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 97. Dotyczy pakietu 3. Pulsoksymetry — 4szt. Pkt. 7. Czy Zamawiajacy dopusci do
zaoferowania wysokiej jakosci pulsoksymetr z prostym i intuicyjnym menu w jezyku
angielskim?

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie 98. Dotyczy pakietu 3. Pulsoksymetry — 4szt. Pkt. 9. Czy Zamawiajacy dopusci do
zaoferowania wysokiej jakoci pulsoksymetr z zakresem pomiarowym pulsu wynoszacym: 30-
235bpm?

Odpowiedz: Tak.

Pytanie 99. Dotyczy pakietu 3. Pulsoksymetry — 4szt. Pkt. 12. 13. i 14. Czy Zamawiajacy
dopusci do zaoferowania wysokiej jakosci pulsoksymetr z doktadnoscia pomiaru Sp0O2 dla
dorostych, noworodkéw i niskiej perfuzji wynoszaca:

o 80-100%  (+-2%)
o 70-79% (+- 3%) 2
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Odpowiedz: Tak.

Pytanie 100. Dotyczy pakietu 3. Pulsoksymetry — 4szt. Pkt. 15.1 16. Czy Zamawiajacy dopusci
do zaoferowania wysokiej jakosci pulsoksymetr z doktadnoscig pomiar pulsu wynoszaca:

e 30-100bpm  (+/- 2bpm)

e 101-235bpm (+/-2%) ?
Odpowiedz: Tak.

Pytanie 101. Dotyczy pakietu 3. Pulsoksymetry — 4szt. Pkt. 17. Czy Zamawiajacy dopusci do
zaoferowania wysokiej jakosci pulsoksymetr z ekranem 3,5” LED & LCD niekolorowym
prezentujgcym wszystkie graficzne i numeryczne informacje pacjenta oraz komunikaty
ostrzegawcze?

Odpowiedz: Nie.

Pytanie 102. Dotyczy pakietu 3. Pulsoksymetry — 4szt. Pkt. 28. Czy Zamawiajacy dopusci do
‘zaoferowania wysokiej jakosci pulsoksymetr bez wskazmka zaklécen?
Odpowiedz: Tak.

Pytanie 103. Dotyczy pakietu 3. Pulsoksymetry — 4szt. Pkt. 32. Czy Zamawiajacy dopusci do
zaoferowania wysokiej jakosci pulsoksymetr z 72-godzinng pamieé rejestrowana co 4s.
wszystkich monitorowanych parametréw pod postacia tabelaryczng i graficzng?

Odpowiedz: Tak.

Pytanie 104. Dotyczy pakietu 3. Pulsoksymetry — 4szt. Pkt. 34. Czy Zamawiajacy dopusci do
zaoferowania wysokiej jakosci pulsoksymetr bez zlagcza mini-USB? Transfer danych oraz
komunikacja odbywa si¢ przez ztgcze USB.

Odpowiedz: Tak,

Pytanie 105. Dotyczy pakietu 3. Pulsoksymetry — 4szt. Pkt. 35. Czy Zamawiajacy dopusci do
zaoferowania wysokiej jako$ci pulsoksymetr bez funkcji przywotania pielegniarki?
Odpowiedz: Nie.

Pytanie 106. Dotyczy pakietu 3. Pulsoksymetry — 4szt. Pkt. 36. 1 37. Czy Zamawiajacy dopusci
do zaoferowania wysokiej jakosci pulsoksymetr bez regulacji czasu reakcji alarmu?
Odpowiedz: Nie.

Pytanie 107. Dotyczy pakietu 3. Pulsoksymetry — 4szt. Pkt. 47. Czy Zamawiajacy dopusci do
zaoferowania wysokiej jakosci pulsoksymetr z mozliwoscia zawieszenia alarméw na state po
wcisnigciu odpow1edmego przycisku? Az do momentu ponownego wcisnigcia, ktore
spowoduje przywrocenie alarmow?

Odpowiedz: Tak.
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Pytanie 108. Dotyczy SIWZ — Pakiet nr 3 — Pulsoksymetry. Czy Zamawiajgcy dopusci na

zasadzie rownowaznosci pulsoskymetr stacjonarno - transportowy renomowane;
amerykanskiej firmy Masimo RAD 8 o ponizszych parametrach:
- Rok produkcji 2017

- Puloksymetr stacjonarno - transportowy o wadze 2.1 lbs = .908 kg
- Zasilanie sieciowe 100-240 VAC, 47-63 Hz

- Zasilanie bateryjne - do 7 godzin pracy

- Pomiar saturacji 1-100%

- Pomiar t¢tna w zakresie 25-240 bpm

- Ekran typu LED

- Ustawienie granic alarméw

- Glosnos¢ alarmow: Wysokie: 85dB (min) - Niskie: 45dB (min)

- Alarmy wizualne oraz dzwickowe ,

= Mozliwos¢ wyboru trybu czutosci: APOD, MAX, Normal

- Parametry wyswietlane: % SpO2, alarmy, zasilanie , Sygnat IQ, Krzywa
pletyzmograficzna, indeks perfuzji, status baterii, brak podlgczonego czujnika,

13.  Port RS 232

14.  Przewdd taczacy urzadzenie z czujnikiem pomiarowym

15. Czujnik do pomiaru saturacji wielorazowy typu Y dla pacjentéw > 1 kg

16.  Opaski jednorazowe do czujnika wielorazowego typu Y - opakowanie 100 szt.

17. Czujniki jednorazowe dla noworodkéw 3-20kg , sterylne, opakowanie (opakowanie
zbiorcze 20 szt)

18.  System eliminacji wptywu efektow ruchowych oraz mozliwo$é pomiaru przy niskiej
perfuzji

19.  Gwarancja 24 miesigce

20.  Certyfikat CE

OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszcza. Zamawiajacy podtrzymuje jednak zapisy

dotyczace warunkow gwarancji z pierwotnego opisu przedmiotu zamdéwienia.

Pytanie 109. Dotyczy SIWZ Rozdziat VII — Pakiet 3. Zwracamy si¢ do Zamawiajacego z prosba
o wydluzenie terminu realizacji zam6wienia na 8 tygodni.
OdpowiedZ: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 110. Dotyczy zalacznika nr 2 do SIWZ (Formularz dotyczacy parametréw
poszczegblnych pakietéw przetargowych), pakiet nr 6, punkt 5: Sprzet bedacy przedmiotem
zamoéwienia jest produkowany w niewielkich seriach w specjalistycznych fabrykach, w
kontrolowanych warunkach. Nasza odpowiedzialnos¢, w tym odpowiedzialnosé gwarancyjna,
jest niezalezna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (instalowany sprzet
jest zawsze fabrycznie nowy). Réwniez nasza odpowiedzialnogé produktowa pozostaje
niezmienna bez wzgledu na szczegétows date produkcji sprzetu. Czy wobec tych faktéw
Zamawiajgcy odstapi od wymogu dostarczenia sprzetu z data produkeji 2017 i umozliwi
zlozenie oferty na sprzet wyprodukowany nie wezeéniej niz w 2016 r.?

Odpowied7: Zamawiajacy nie wyraza zgody.
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Pytanie 111. Dotyczy zalgcznika nr 2 do SIWZ (Formularz dotyczacy parametrow
poszczegOlnych pakietow przetargowych), pakiet nr 6, ,warunki gwarancji”, punkt 2:
Zwracamy si¢ z prosbg o modyfikacje powyzszego punktu na nastepujgcy: ,,Czas reakcji od
momentu zgloszenia usterki i przyjazdu serwisu max 48 godzin, wylgczajac dni ustawowo
wolne od pracy”?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 112. Dotyczy zalacznika nr 2 do SIWZ (Formularz dotyczgcy parametrow
poszczegblnych pakietéw przetargowych), pakiet nr 6, ,warunki gwarancji”, punkt 2: Czy
Zamawiajacy wyrazi zgode na to, aby czas reakcji byt liczony w dniach roboczych?
Odpowiedz: Tak.

Pytanie 113. Dotyczy zalacznika nr 2 do SIWZ (Formularz dotyczacy parametrow
poszczegolnych pakietow przetargowych), pakiet nr 6, ,warunki gwarancji”, punkt 3:
Zwracamy si¢ z prosbg o modyfikacje powyzszego punktu na nastepujacy: ,,Maksymalny czas
usunigcia usterki od momentu zdiagnozowania, gdy zachodzi konieczno$¢ sprowadzania czesci
zamiennych 12 dni wylaczajac dni wolne ustawowo od pracy”?

Odpowiedz: Tak.

Pytanie 114. Dotyczy zalacznika nr 2 do SIWZ (Formularz dotyczgcy parametrow
poszczegdlnych pakietow przetargowych), pakiet nr 6, ,,warunki gwarancji”, punkt 3: Czy
Zamawiajacy wyrazi zgodg na to, aby czas usunigcia usterki byt liczony w dniach roboczych?
Odpowiedz: Tak.

Pytanie 115. Dotyczy zalacznika nr 2 do SIWZ (Formularz dotyczacy parametréw
poszczegblnych pakietéw przetargowych), pakiet nr 6, ,warunki gwarancji’, punkt 5:
Zwracamy si¢ z prosba o modyfikacj¢ powyzszego punktu na nastepujacy: ,,Minimalna liczba
napraw powodujaca wymiang podzespolu na nowy — 3 naprawy gwarancyjne”?

Odpowiedz: Tak.

Pytanie 116. Dotyczy zalacznika nr 2 do SIWZ (Formularz dotyczacy parametréw
poszczegdlnych pakietoéw przetargowych), pakiet nr 6, ,,warunki gwarancji”, punkt 6:
Zwracamy si¢ z prosba o modyfikacj¢ powyzszego punktu na nastepujacy: ,,Czas usuniecia
usterki nie wymagajacy wymiany podzespotéw nie wliczajagc godzin zawartych w dniach
ustawowo wolnych max. 120 godzin (5 dni roboczych).”?

Odpowiedz: Tak.

Pytanie 117. Dotyczy zatgcznika nr 2 do SIWZ (Formularz dotyczacy parametrow
poszczegolnych pakietow przetargowych), pakiet nr 6, ,,warunki gwarancji”’, punkt 6: Czy
Zamawiajacy wyrazi zgode na to, aby czas usuniecia usterki byl liczony w dniach roboczych?
Odpowiedz: Tak.
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Pytanie 118. Dotyczy zalacznika nr 2 do SIWZ (Formularz dotyczacy parametrow
poszczegdlnych pakietéw przetargowych), pakiet nr 6, ,serwis pogwarancyjny”, punkt 12:
Zwracamy si¢ z prosbg o modyfikacje powyzszego punktu na nastgpujgcy: ,,Czas reakcji
serwisu od momentu zgloszenia usterki odrebnym zleceniem min. 48 godzin wylgczajgc dni
ustawowo wolne od pracy”?

Odpowiedz: Tak.

Pytanie 119. Dotyczy zalacznika nr 2 do SIWZ (Formularz dotyczacy parametréw
poszczegblnych pakietéw przetargowych), pakiet nr 6, ,,serwis pogwarancyjny”, punkt 12: Czy
Zamawiajacy wyrazi zgode na to, aby czas reakcji serwisu byt liczony w dniach roboczych?
Odpowiedz: Tak.

Pytanie 120. Dotyczy zatacznika nr 6 do SIWZ (Wzoér umowy), pakiet nr 6, paragraf 5, ustep
1, podpunkt a): Zwracamy si¢ z prosba o modyfikacje powyzszego punktu na nastepujacy: ,,za
op6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,5 % wartosci umowy brutto
wskazanej w § 1 za kazdy rozpoczety dzien opéznienia, nie wigeej jednak niz 20% wartosci
umowy brutto wskazanej w § 1.7

Odpowied7: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 121. Dot. Pakiet 9. Zwracamy si¢ z uprzejmg prosba o dopuszczenie szafki
przytézkowej o korpusie, $ciankach bocznych oraz ramkach szuflad wykonanych ze stali
ocynkowanej, malowanej proszkowo? Zwracamy uwage, iz oferowane rozwigzanie jest
korzystniejsze gdyz stanowi mniej laczen elementow szafki, ktére moga stanowi¢ potencjalne
miejsca rozwoju drobnoustrojow.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 122. Dot. Pakiet 9. Zwracamy si¢ z uprzejma prosba o dopuszczenie szafki
przytézkowej z blatem szafki oraz blatem bocznym wykonanymi z wodoodpornego tworzywa
(HPL o grubosci 4mm) oraz frontami szuflad wykonanymi z tworzywowych odlewow.
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 123. Dot. Pakiet 9. Zwracamy si¢ z uprzejma prosbg o dopuszczenie szafki
przytézkowej z szufladami (dolng i gérng) wysuwanymi za pomocy trwatych prowadnic
$lizgowych. Zwracamy uwagg, iz oferowane rozwigzanie jest korzystniejsze z uwagi na brak
elementow obracajacych sie (rolka) ktore czesto ulegaja szybkiemu zuzyciu.

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie 124. Dot. Pakiet 9. Zwracamy si¢ z uprzejma prosbg o dopuszczenie szafki
przytézkowej z blatem bocznym zamontowanym na state, sktadajacym si¢ w korpus szafki (po
zlozeniu blat boczny nie wystaje poza obrys szafki), dwustronna, dzigki szufladom wysuwanym
w obu kierunkach, ktére umozliwiaja ustawienie szafki po obu stronach 16zka, bez koniecznosci
przektadania blatu bocznego oraz bez koniecznosci wyposazenia blatu bocznego w 5te koto.
Zwracamy uwage iz rozwigzanie jest wygodniejsze od opisanego. Nie ma koniecznosci
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odczepiania i przekladania blatu bocznego od korpusu szafki. W celu zmiany lokalizacji szafki
wzgledem 10zka, wystarczy obrécié catg szafke, jednym ruchem.
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszeza.

Pytanie 125. Dot. Pakiet 9. Zwracamy si¢ z uprzejmg prosbg o dopuszczenie szafki
przylézkowej z blatem bocznym z regulacjg wysokosci oraz kata nachylenia za pomoca
Sprezyny gazowej ostonigtej metalows, okragly obudowa, z mechanizmem unoszenia,
zwalniania blatu w postaci metalowe;, lakierowanej manetki.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 126. Dot. Pakiet 9. Zwracamy si¢ z uprzejma prosbg o dopuszezenie szafki
przylozkowej z blatem bocznym, wyposazonej w uchwyt na recznik umieszczony na bocznej
Scianie szafki oraz blatem gtéwnym zabezpieczonym przed zsuwaniem przedmiotéw w postaci
listew na krawedziach blatu, bez potrzeby wyposazania szafki w uchwyt na szklanke czy
haczyk na recznik.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza,

Pytanie 127. Dot. Pakiet 9. Zwracamy si¢ z uprzejma prosbg o dopuszczenie szafki
przyt6zkowej z blatem bocznym o wysokosci 930mm. ~
Odpowied7: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 128. Dot. Pakiet 9. Zwracamy si¢ z uprzejma prosbg o dopuszczenie szafki
przytozkowej z blatem bocznym o szerokosci catkowitej 510mm.
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 129. Dot. Pakiet 9. Zwracamy sie z uprzejmg prosba o dopuszczenie szafki
przytdzkowe;j z blatem bocznym o glebokosci 485mm.
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszeza.

Pytanie 130. Dot. Pakiet 9. Zwracamy sie z prosba o dopuszczenie szafki wyposazonej w cztery
kola o srednicy 75mm.
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 131. Dot. Pakiet 9. Zwracamy si¢ z uprzejmg prosba o dopuszczenie szafki
przytézkowej z blatem bocznym z konstrukcjg lakierowang w kolorze biatym.
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 132. Dot. Pakiet 9. Zwracamy si¢ z uprzejmg prosba o dopuszczenie szafki
przytozkowej z szuflada gorna wyposazong w wyjmowany tworzywowy wklad z podziatem na
dwie czgsci.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza,
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Pytanie 133. Dot. Pakiet 9. Zwracamy si¢ z uprzejmg prosba do Zamawiajgcego o wydzielenie
z pakietu 9 16zek oraz szafek do dwéch osobnych pakietéw, co umozliwi Zamawiajacemu
uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej zaréwno na t6zka jak i szafki.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 134. Pakiet nr 7 — zakup wraz z dostawa 1 szt. przytdézkowego aparatu USG dla
Oddziatu Dziecigcego. Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy cyfrowy aparat
USG: z videoprinterem czarno-bialy matego formatu umiejscowionym na aparacie; z
zainstalowanym zewnetrznym UPS; z klawiaturg alfanumeryczng umieszczong na pulpicie
operatora, oraz dostgpng na panelu dotykowym; z czestotliwoscia od$wiezania obrazu 2D 1628
f/s; z Dopplerem pulsacyjny (PWD) o maksymalnej predkosci (przy zerowym kacie bramki)
od - 8.912m/s do 0 oraz od 0 do + 8.912m/s; z Color Doppler (CD) o maksymalnej predkosci -
148 cm/s do 0 oraz 0 do +148 cm/s; z pracg w trybie wielokierunkowego emitowania i
sktadania wigzki ultradzwigkowej z glowic w pelni elektronicznych, z 7 katami emitowania
wigzki tworzagcymi obraz 2D na wszystkich zaoferowanych glowicach typu convex,
mikroconvex, oraz liniowych bez trybu obrazowania harmonicznego; z glowica convex
wykonana w technologii Single crystal (192 elementy) szerokopasmowa o zakresie
czgstotliwosci 1,8-8,2 MHz kat widzenia 76° a rozszerzony kat 88° bez mozliwosci
zastosowania przystawki biopsyjnej; z glowica liniowa szerokopasmowa o zakresie
czgstotliwoscei 6,6-14.0 MHz, (256 element6w) dhugoscia czola glowicy (FOV) 50,9 mm.
OdpowiedZ: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 135. Pakiet nr 7 — zakup wraz z dostawa 1 szt. przytézkowego aparatu USG dla
Oddziatu Dziecigcego. Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy cyfrowy aparat
USG: bez mozliwo$¢ zduplikowania obrazu diagnostycznego na panelu dotykowym, bez
funkcji automatycznego ustawiania parametréw bramki dopplerowskiej w naczyniu; =z
mozliwoscig rozbudowy o glowice sektorowa wykonana w technologii Single crystal (80
elementéw) szerokopasmowa, o zakresie czgstotliwosci 1,5-4,5 MHz; z mozliwoscia
rozbudowy o glowice convex wykonana w technologii Single crystal (192 elementy),
szerokopasmowa o zakresie czestotliwosci 1,2-6,0 MHz; z mozliwoscia rozbudowy o glowice
konweksowa (microconvex) szerokopasmowa do badafi pediatrycznych (128 elementéw); z
mozliwoscia rozbudowy o glowice endowaginalna do badan ginekologiczno-polozniczych
(192 elementy) szerokopasmowa o zakresie czestotliwosci 3,0-11,0 MHz; bez mozliwosci
rozbudowy o glowice przezprzelykowa, oraz glowice przezprzetykowa pediatryczng; z
mozliwoscig rozbudowy o glowice objetosciowe typu konweks (192 elementy) oraz
endowaginalng z katem 153° (FOV) do obrazowania 3D/4D; z mozliwoscia rozbudowy o opcje
taczenia (fuzji) zywych obrazéw ultrasonograficznych z dostepnymi z pamieci ultrasonografu
danymi obrazowymi z CT, MR z mozliwoscig rozbudowy o glowice sektorowa
neonatologiczna szerokopasmowa, o zakresie czestotliwogdci 3,0-11,4 MHz; z mozliwoscig
rozbudowy o glowice liniowa szerokopasmowa o zakresie czgstotliwosci 3,8-11,8 MHz (192
elementy); z mozliwoscig rozbudowy o glowice liniowa wysokiej czestotliwosci,
szerokopasmowy o zakresie czestotliwosci 7,6-20,0 MHz, (192 elementy) dtugosé glowicy
(FOV) 28,6 mm; z mozliwo$é rozbudowy o zaawansowane oprogramowanie w aparacie do
oceny: TDI (Include TVI, TVD, TVM, TEI), TDI QA (TDI Quantitative Analysis), TT
QA(Tissue Tracking Quantitative Analysis); bez mozliwosci wspllpracy z glowica
przezprzetykowa matrycowsg x7-2t.

OdpowiedZ: Zamawiajacy podtrzymuije zapisy SIWZ.
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Pytanie 136. Pakiet nr 7 — zakup wraz z dostawa 1 szt. przyldozkowego aparatu USG dla
Oddziatu Dziecigcego. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na odstgpienie od wymogu wsparcia
serwisowego (mozliwosci diagnostyki) oferowanego aparatu USG poprzez tacze zdalne?
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 137. Pakiet nr 7 — zakup wraz z dostawg 1 szt. przyl6zkowego aparatu USG dla
Oddziatu Dzieciecego. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydluzenie czasu reakcji serwisu
do 48 godzin wyltaczajac dni ustawowo wolne od pracy?

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 138. Pakiet nr 7 — zakup wraz z dostawa 1 szt. przyt6zkowego aparatu USG dla
Oddzialu Dzieciecego. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydluzenie czasu usunigcia usterki
nie wymagajacy wymiany podzespoléw do 72 godzin, nie wliczajac godzin zawartych w dniach
ustawowo wolnych?

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 139. Pakiet nr 7 — zakup wraz z dostawa 1 szt. przylézkowego aparatu USG dla
Oddzialu Dzieciecego. Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg, aby czas reakcji serwisu
pogwarancyjnego biegt w dni robocze (od poniedziatku do pigtku z wylaczeniem dni ustawowo
wolnych do pracy) i wydtuzy go do 72 godzin w dni robocze (od poniedziatku do pigtku z
wylgczeniem dni ustawowo wolnych do pracy)?

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 140. dotyczy pakietu nr 5. Czy zamawiajacy dopusci ponizej wyspecyfikowany
analizator do oznaczania tlenku azotu w powietrzu wydychanym. Jest to analizator
renomowanego belgijskiego producenta sprzgtu do diagnostyki pulmonologicznej. Aparat nie
ma limitu badaf, daje mozliwo$¢ przeprowadzenia badania tlenku azotu: oskrzelowego ,
pecherzykowego oraz w jamie nosowej. Analizator realizuje wszystkie wymagania stawiane
przez Zamawiajgcego. ANALIZATOR TLENKU AZOTU. Aparat do oznaczania tlenku azotu
w wydychanym powietrzu, w jamach nosowych oraz NO pecherzykowego.
Wymagane parametry:
Analizator z nielimitowana iloscig badan

Aparat stacjonarny, obstugiwany i sterowany za pomocg komputera PC z
oprogramowaniem diagnostycznym
Typ sensora NO — elektrochemiczny
Zakresy pomiarowe przeptywow wydechowych min. 50, 100, 350 ml/s
Mozliwo$é wprowadzenia whasnych ustawien dot. probki (np. dla badania dzieci) :
- Ustawienie wybranej objetosci badanej probki
- Ustawienie wybranego czasu wydechu

Mierzone parametry min. NO [ppb], VE [ml/s], VNO [nl/min], Press [cmH20], Flow
[ml/s]
Pomiar i prezentacja cisnienia przy wydechu
Zakresy pomiarowe analizy NO min.: ~
0 - 600 ppb dla badania oskrzelowego
0 - 5000 ppb dla badania nosowego
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Modut animacji wizualnej (dedykowany dla dzieci) umozliwiajacy poprawne
wykonanie badania

Pomiar NO srodowiskowego (tzw. tla)

Pomiar stezenia NO w jamach nosowych

Koncowka do pomiaru No w jamach nosowych wielokrotnego uzytku
Pomiar tzw. Alveolar NO

Doktadno$¢ pomiarowa < 3ppb

Czas analizy probki < 45s

Aparat wyposazony w absorber srodowiskowego tlenku azotu umozliwiajacy
wykonanie badania bez wzgledu na stezenie Srodowiskowe.
Kalibracja aparatu max. 2/rok

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 141. dotyczy pakietu nr 5. Czy Zamawiajacy wymaga, aby mozliwa byta pdzniejsza
rozbudowa 1 wspodtpraca aparatu z oprogramowaniem do zaawansowanej diagnostyki uktadu
oddechowego, mozliwos¢ zapisu badan we wspdlnej bazie danych, wspélnego podgladu
wynikéw oraz generowania wspdlnych raportéw z wynikami:

- spirometrii

- bodypletyzmografii

- pomiaru DLCO

- LCI (Lung Clearence Index)

- System FOT (technika oscylacji wymuszonych) spetniajacy wytyczne ERS

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 142. Dotyczy pakietu nr 7 — pkt. 73. Zamawiajacy oczekuje przedtozenia deklaracji
zgodnosci producenta dotyczacej oferowanego aparatu i glowic. Ze wzgledu na zmiang zasad
producenta systeméw w zakresie zasady i informacji zawartych na deklaracjach zgodnosci
wydawanych w odniesieniu do wersji systeméw oznaczonych na deklaracjach wg ttumaczenia
na j. polski jako ,,poczatek wersji” lub ,,wersja poczatkowa”, na deklaracji w pozycji Opcje
Produktu/Akcesoria producent odsyta do instrukcji obstugi produktu dla akceptowalnego
sprze;tu opcjonalnego. Prosimy o potwierdzenie, ze przedtozenie takiego rodzaju deklaracji oraz
wyciagu z instrukcji, obejmujgcego zaoferowane glowice spelnl wymobg opisany przez
Zamawiajacego w pkt. 73 aparatu USG.

Odpowiedz: Tak.

Pytanie 143. Pakiet nr 8, zakup wraz z dostawg 10 16zek dla Oddzialu Dzieciecego. Czy
zamawiajacy w pkt 3 opisu dopusci dlugosé catkowitg t6zka 2150 mm co jest minimalng
réznicg w stosunku do wymagan?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 144. Pakiet nr 8, zakup wraz z dostawa 10 16zek dla Oddziatu Dzieciecego. Czy
Zamawiajacy w pkt. 5 opisu t6zka dopusci szczyty malowane proszkowo wykonane z profilu
stalowego o przekroju okraglym tatwo odejmowane wypelnione wysokiej jakosci ptytg HPL o
grubosci 6 mm?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami.
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Pytanie 145. Pakiet nr 8, zakup wraz z dostawa 10 16zek dla Oddzialu Dziecigcego.Czy
Zamawiajgcy w pkt. 5 szczyty 16zka dopusci szczyty wykonane ze stali nierdzewnej o przekroju
okraglym fatwo odejmowane wypelnione wysokiej jakosci ptyta HPL o grubosci 6 mm?
OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 146. Pakiet nr 8, zakup wraz z dostawa 10 16zek dla Oddziah Dziecigcego.Czy
Zamawiajacy w pkt. 5 opisu dopusci szczyty 16zka wykonane z trwatego tworzywa ABS z
kolorowg wklejka?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami.

Pytanie 147. Pakiet nr 8, zakup wraz z dostawa 10 16zek dla Oddzialu Dziecigcego. Czy
Zamawiajacy w pkt. 8 opisu dopusci 16zko wyposazone w metalowe uchwyty materaca?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 148. Pakiet nr 8, zakup wraz z dostawa 10 16zek dla Oddzialu Dzieciecego. Czy
Zamawiajacy w pkt. 16 opisu dopusci t6zko o bezpiecznym obcigzeniem 200 kg?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 149. Pakiet nr 8, zakup wraz z dostawg 10 1ozek dla Oddziatu Dziecigcego.Czy
Zamawiajacy w pkt. 18.2 opisu dopusci barierki boczne metalowe skladane wzdtuz ramy leza
za pomocy jednej dzwigni, montowane pod rama w specjalnych tulejach z mozliwoscia
demontazu bez uzycia narzedzi, barierki zabezpieczaja pacjenta w ok. 75% zgodna z norma
PN-EN 60601-2-52?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 150. Pakiet nr 8, zakup wraz z dostawa 10 16zek dla Oddziatu Dziecigcego. Czy
zamawiajgcy w pkt. 18.3 opisu dopusci barierki zgodne z SIWZ bez elastycznych listw
odbojowych? Krazki odbojowe sg najdalej wysunigtym elementem w 16zku i chronia je
skutecznie przez uderzeniami.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 151. Pakiet nr 8, zakup wraz z dostawa 10 16zek dla Oddziatu Dzieciecego. Czy
Zamawiajacy w pkt. 18.5 opisu dopusci szafke gdzie korpus szafki wykonany z profili
metalowych, korpus szafki oraz boki korpusu wykonane ze stali pokrytej lakierem. Blaty szafki
oraz front szuflad wykonane z wytrzymatego i wodoodpornego tworzywa ABS. Jest to szafka
z blatem bocznym o konstrukeji dwustronnej, z mozliwoécia postawienia jej z dowolnej strony
t6zka z zachowaniem pelnej funkcjonalnosci bez koniecznodci przektadania blatu? Jest to
rozwigzanie wygodniejsze i mniej pracochlonne dla personelu medycznego o parametrach
rOwnowaznych.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 152. Pakiet nr 8, zakup wraz z dostawg 10 16zek dla Oddziatu Dzieciecego. Czy
zamawiajgcy w pkt. 18.5 opisu dopusci szafke o szerokosci 520 mm, z regulacjg wysokosci
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blatu bocznego w zakresie 800-1100 mm, szafka nie posiada 5-go kota, konstrukcja oferowane;j
szafki w pelni stabilna i nie wymaga dodatkowego 5go kota.
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 153. Pakiet nr 9. Zakup wraz z dostawg 4 szt 16zek do intensywnej terapii dla Oddziatu
dziecigcego. Czy zamawiajacy w pkt 13 opisu dopusei dtugosé catkowita t6zka 2150 mm co
jest minimalng réznicg w stosunku do wymagan? '
OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 154. Pakiet nr 9. Zakup wraz z dostawg 4 szt 16zek do intensywnej terapii dla Oddziatu
dziecigcego. Czy Zamawiajacy w pkt. 15 opisu dopusci dlugosé¢ catkowitg t6zka 1020 mm co
jest minimalng réznica w stosunku do wymagan zamawiajgcego?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 155. Pakiet nr 9. Zakup wraz z dostawg 4 szt 16z¢ek do intensywnej terapii dla Oddziatu
dzieciecego. Czy zamawiajacy w pkt. 16 opisu dopusci wymiary lezg 2000x850 mm co jest
minimalng ré6znicg w stosunku do wymagan zamawiajacego?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami.

Pytanie 156. Pakiet nr 9. Zakup wraz z dostawa 4 szt 16zek do intensywnej terapii dla Oddziatu
dziecigcego. Czy zamawiajacy w pkt. 39.2 opisu dopusci szafke gdzie korpus szafki wykonany
z profili metalowych, korpus szafki oraz boki korpusu wykonane ze stali pokrytej lakierem.
Blaty szafki oraz front szuflad wykonane z wytrzymatego i wodoodpornego tworzywa ABS.
Jest to szafka z blatem bocznym o konstrukcji dwustronnej, z mozliwoscig postawienia jej z
dowolnej strony t6zka z zachowaniem pelnej funkcjonalnosci bez koniecznodcei przektadania
blatu? Jest to rozwigzanie wygodniejsze i mniej pracochtonne dla personelu medycznego o
parametrach rOwnowaznych.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 157. Pakiet nr 9. Zakup wraz z dostawg 4 szt 16zek do intensywnej terapii dla Oddziatu
dziecigcego. Czy zamawiajacy w pkt. 39.2 opisu dopusci szafke o szerokosci 520 mm, z
regulacja wysokosci blatu bocznego w zakresie 800-1100 mm, szafka nie posiada 5-go kofa,
konstrukcja oferowanej szafki w pelni stabilna i nie wymaga dodatkowego 5go kola.
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy majac na celu umozliwienie wykonawcom zapoznanie
si¢ z wyjasnieniami i mozliwo$¢ przygotowania oferty przedtuza termin sktadania i otwarcia
ofert oraz wniesienia wadium:

Nowy termin skladania ofert: 3 listopada 2017 roku godzina 10:00

Nowy termin wniesienia wadium: 3 listopada 2017 roku godzina 10:00
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Nowy termin otwarcia ofert: 3 listopada 2017 roku godzina 10:15
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