Pakiet nr 2 – sprzęt i narzędzia chirurgiczne wielokrotnego użytku dla Oddziału Gastroenterologii
	Opis produktu
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Stawka VAT
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość netto
	Wartość brutto
	Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania.

	Laryngoskop
	2
	
	
	
	
	
	

	KLESZCZ.DO WPROWADZANIA CEWNIKA  TYP MAGILL MAŁE, DŁ.150 MM
	1
	
	
	
	
	
	

	Narzędzie zaciskowe - kleszczyki
	1
	
	
	
	
	
	

	Pojemnik do transportu krwi
	1
	
	
	
	
	
	

	Razem
	
	
	
	
	
	
	


Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           
 Podpis i pieczęć Wykonawcy

                                                                                                                   ............................................................

Przedmiot zamówienia: Laryngoskop światłowodowy
Producent: ………………………………………………………….
Nazwa i typ:  ……………………………………………………………………………
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH 
	LP
	PARAMETR/ WARUNEK
	PARAMETR GRANICZNY
	ODPOWIEDŹ OFERENTA

	1
	Typ laryngoskopu: światłowodowy
	Tak
	

	3
	Zawartość zestawu: rękojeść do laryngoskopu światłowodowego, Łyżka do laryngoskopu Macintosh rozm. 1,2,3,4, Kasetka/saszetka na całość

	Tak
	

	4
	Rękojeść zasilająca do laryngoskopu swiatłowodowego: z żarówką 2,5 V ksenonowo/halogenową, zasilanie bateryjne,
	Tak
	

	5
	Średnica rękojeści 18 mm
	Tak
	

	6
	Rękojeść wykonana ze stali nierdzewnej
	Tak
	

	7
	Wymiana żarówek w łatwy i szybki sposób 
	Tak
	

	8
	Łyżka laryngoskopu: stalowa, światłowodowa,
	Tak
	

	9
	Wiązka światłowodowa grubości min. 4,0 mm, min. 5500 pojedynczych nitek światłowodowych
	Tak
	

	10
	Natężenie oświetlenia, min. 4200 lux dla żarówki 2,5V
	Tak
	

	11
	Światłowód demontowalny, z możliwością wyjęcia i wyczyszczenia (czyszczenie może być wykonane - min. 5 razy)
	Tak
	

	12
	Sterylizacja łyżki tlenkiem etylenu
	Tak
	

	13
	Sterylizacja łyżki w autoklawie w temp. Do 134oC
	Tak
	

	14
	Sterylizacja w autoklawie parowym
	Tak
	

	15
	Kasetka/saszetka na całość
	Tak
	

	16
	Instrukcja obsługi w języku polskim 
	Tak
	

	17
	CE lub inny dokument dopuszczający urządzenie do stosowania w placówkach medycznych dostarczony wraz z urządzeniem
	Tak
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