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ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJASNIEN NA ZAPYTANIA WYKONAWCOW
W POSTEPOWANIU

na zakup i dostawe¢ urzadzen do resynchronizacji pracy serca - Nr postepowania
EZ/215/27/2016

Zamawiajacy nie ujawniajagc Zzrodla zapytania, przekazuje tre$¢ zlozonych w toku
postgpowania zapytan wraz z wyjasnieniami.

Kardiowerter-defibrylator resynchronizujacy CRT-D DF1 i DF4 wspélpracujacy z elektrodami
lewokomorowymi 1S4 i IS1 z kompletem elektrod (elektrody + 5 ponad ilo§¢ urzadzen)

Pytanie 1. Lp. 5. Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenia z dostarczang energia defibrylacji 35J?
Odpowiedz: Nie.

Pytanie 2. Lp. 15. Czy Zamawiajgcy dopusci urzadzenia z trzema strefami wykrywania arytmii o
nazwach VT-1, VT, VF, z mozliwoscia niezaleznego programowania kazdej z nich?
Odpowiedz: Nie.

Pytanie 3. Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenia bez funkeji dyskryminacji zatamka T bez zmian i
programowania czulosci urzadzenia nominalnie wlgczona ale z funkcjg AGC nominalnie wigczona,
dynamicznie dostosowujacg czuto$¢ zardwno w przedsionku jak i w komorze?

Odpowiedz: Nie.

Pytanie 4. Lp. 18. Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenia bez mozliwosci optymalizacji Terapii ATP
I wyboru ostatniej skutecznej terapii ATP ale z mozliwo$cia manualnego wyboru jednej sposrod 4
dostgpnych terapii ATP?

Odpowiedz: Nie.

Pytanie 5. Lp. 20. Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenia bez mozliwosci dostarczenia terapii ATP w
czasie fadowania kondensatoréw, ale z mozliwoscig dostarczenia terapii ATP przed fadowaniem
kondensatoréw co w razie braku koniecznosci dostarczenia terapii pomaga zaoszczedzié baterie a
nieznacznie bo <1,3 sek wydtuza czas do dostarczenia terapii?

Odpowiedz: Nie.

Pytanie 6. Lp. 26. Czy Zamawiajagcy dopudci urzadzenia bez mozliwosci zdiagnozowania i
zasygnalizowania uszkodzenia elektrody defibrylujacej nie tylko na podstawie pomiaru impedanc;ji?
Odpowiedz: Nie.




Pytanie 7. Lp. 27. Czy Zamawiajacy dopusci urzgdzenia bez mozliwosci dlugoczasowego zapisu
interwaléw V-V (np. Flash back memory)?

Odpowiedz: Nie.

Pytanie 8. Lp. 28. Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenia bez mozliwosci zapisu trendow fali P iR
powyzej 18 miesigcy?
Odpowiedz: Nie.

Pytanie 9. Lp. 30. Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenia bez algorytmu automatycznie
odnawialnego parametru terapii CRT i pozambulatoryjnie?

Odpowiedz: Nie.
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